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CONDUCTIMETRE DE PAILLASSE            Réf. 302 004 

 

 
 

1. Description et composition   : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conductimètre     Porte électrode 

       
Sonde conductimétrique K=1   Adaptateur secteur 9 V 
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Le conductimètre DDS-11AW est équipé d'un écran LCD facile à lire qui affiche les 
valeurs mesurées et les icônes de mode. Le tableau suivant décrit la fonction de 
chaque icône. 
 

Uniquement avec la sonde de température optionnelle (non founie) : 
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optionnelle (non founie) 
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(optionnellle, non founie) 
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2. Mise en fonctionnement : 
 

     Menu de configuration 
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Sélectionner l’électrode de conductivité avec la constante de  cellule K=1 

correspondant au modèle fourni. 
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3. Nous contacter: 
 

Ce matériel est garanti 2 ans. Pour toutes questions, veuillez contacter : 

sav@sciencethic.com 
www.sciencethic.com 


